Zatacznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania minimalne

dostawa toreb medycznych — plecakéw na potrzeby SA PSP w

Poznaniu

Minimalne parametry wymagane

Torba do zestawu PSP r1 zgodna z wytycznymi KSRG z lipca 2013r.
Wykonana z oryginainej CORDURY 1000. Wymiary okoto 80x40x40 cm,
miejsce na butle tlenowg, w zestawie 2 sztuki pokrowcéw: na tlenoterapie
oraz opatrunki.

Plecak z wyposazeniem zgodnym z KSRG z lipca 2013r (bez szyn kramera i
deski ortopedycznej). Plecak z lekkim stelazem aluminiowym gwarantujgcym
wytrzymatosé¢ i ochrone zawartosci. Wykonany z CORDURA 1000.

Butla tlenowa aluminiowa o pojemnosci 2,71 z zaworem standardowym DIN.
Spetnia wymogi uzytkowania przy zestawach PSP R-1.

Reduktor tlenowy przeznaczony do pracy z butlg tlenowg. Posiada przytacze
DIN G 3/4", wyj$cie na krociec i szybkoztgcze AGA. Reduktor moze
wspotpracowac z respiratorem. Element wyposazenia zestawu PSP R1.
Rozdzielacz do tlenoterapii masowej umozliwiajgcy podawania tlenu czterem
osobom jednoczesnie z jednej butli.

Wyposazenie dodatkowe

Z przedmiotem zaméwienia wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ m.in.:

instrukcje obstugi w jezyku polskim
ksigzki gwarancyjne w jezyku polskim lub gwarancje w formie pisemnej
certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi normami

Pozostate warunki zamawiajgcego

Gwarancja jakosci na przedmiot, zamdwienia min. 24 miesigce;
Zamawiajgcy wymaga by realizacja przedmiotu zamowienia obejmowata
wszystkie koszty zwigzane z transportem, dostawg, wniesieniem, montazem
oraz szkoleniem pracownikow w liczbie 2.

Miejsce dostawy i montazu - Siedziba Zamawiajgcego, Sala medyczna nr
216.
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